
뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사의 의사결정 규칙 

Decision rule of Bureau Veritas CPS Korea Tech Limited 
 

의사결정은 규격 또는 표준에서 정의한 허용한계 등을 적용하여야 하며, 고객이 요청한 규격 또는 표준 내에 의사결정 규칙이 없

고 시험결과 값이 매우 근소한 차이로 허용한계 이내에 있을 경우의 의사결정 규칙입니다.  

Decision rule shall apply the tolerances defined in the specifications or standards, and is a decision rule in cases where there is no 
decision rule within the specifications or standards requested by the customer and the test result value is within the tolerance by a very 
small margin.  
 

 사례 1 

Case 1 

사례 2 

Case 2 

사례 3 

Case 3 

사례 4 

Case 4 

사례 5 

Case 5 

 시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반을 늘려도 규

격 상한한계를 벗어나

지 않는 경우 

The test result does not 
exceed the upper 

specification limit even 
when the expanded 

uncertainty interval is 
increased by half at the 
95 % confidence level. 

시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반보다 작은 차

이로 규격 상한한계아

래에 있는 경우 

The test results is below 
the upper specification 
limit by less than half 

the expanded 
uncertainty interval at 
the 95 % confidence 

level.  

시험결과가 정확히 규

격 상한한계와 일치한 

경우 

 
 
 

The test result exactly 
matches the upper 
specification limit. 

시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반보다 작은 차

이로 규격 상한한계위

에 있는 경우 

The test result is above 
the upper specification 
limit by less than half 

the expanded 
uncertainty interval at 
the 95 % confidence 

level.  

시험결과가 확장불확도

도 구간의 반을 아래쪽

으로 늘려도 규격의 상

한 한계를 벗어난 경우 

 
 

The test result is below 
the upper limit of the 

specification even when 
the expanded 

uncertainty interval is 
increased by half. 

 
 

지정된 

상한한계 

Specified 
Upper limit 

 
 

지정된 

하한한계 

Specified 
Lower limit 

     
 사례 6 

Case 6 

사례 7 

Case 7 

사례 8 

Case 8 

사례 9 

Case 9 

사례 10 

Case 10 

 시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반을 늘려도 규

격 하한한계를 벗어나

지 않는 경우 

The test result does not 
exceed the lower 

specification limit even 
when the expanded 

uncertainty interval is 
increased by half at the 
95 % confidence level. 

시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반보다 작은 차

이로 규격 하한한계위

에 있는 경우 

The test results is 
above the lower 

specification limit by 
less than half the 

expanded uncertainty 
interval at the 95 % 
confidence level. 

시험결과가 정확히 규

격 하한한계와 일치한 

경우 

 
 
 

The test result exactly 
matches the lower 
specification limit. 

시험결과가 95 % 신뢰

수준에서 확장불확도 

구간의 반보다 작은 차

이로 규격 하한한계아

래에 있는 경우 

The test result is below 
the lower specification 
limit by less than half 

the expanded 
uncertainty interval at 
the 95 % confidence 

level. 

시험결과가 확장불확도 

구간의 반을 위쪽으로 

늘려도 규격의 하한 한

계를 벗어난 경우 

 
 

The test result is 
outside the lower limit of 

the specification even 
when extended upward 
by half of the expanded 

uncertainty interval. 

당사는 단순 채택방법 적용하여, 다음과 같이 결정합니다.  

We decide as following through application of Simple acceptance. 

사례 1, 6: 적합 

Case 1, 6: Pass  

사례 2, 7: 적합 

Case 2, 7: Pass 

사례 4, 9: 부적합 

Case 4, 9: Fail 

사례 5, 10: 부적합 

Case 5, 10: Fail 

사례 3, 8: - 규격 한계가 초과(<) 또는 미만(>)로 정의될 때, 부적합 / - 규격 한계가 이상(≤) 또는 이하(≥)로 정의될 때, 적합  

Case 3, 8: - if the specification limit is defined as over (<) or under (>), it’s Fail / - if the specification limit is defined as over (≤) or under (≥), it’s Pass 

전기 기술분야의 적합성평가 활동에 대한 측정 불확도 적용에 관한 IEC Guide 115를 참조 

Refer to IEC Guide 115 Application of measurement uncertainty to conformity assessment activities in the electrotechnical sector 


